压力传感器校验装置技术指标
压力传感器校验装置主要用于校验测功装置中的压力传感器及相关测试通道，包括压力源和压力传感器测量，压力通道测量，适合于生产现场使用，便于携带，连接方便，整个系统测量范围-0.1MPa至1.1MPa以上，测量精度合成后不超过0.1%，能校准0.5级要求并能建立集团最高计量标准。
1、压力源：可使用气压泵或其它压力源装置，手动自动均可，最大承受压力不低于3.5Mpa，并可进行输入微调。
2、压力显示装置：传感器测量范围必须满足-0.1MPa至1.1MPa的测量要求，可允许用多传感器配置，器和仪表的精度要求，显示装置精度≤0.05%。
   3、通道测试仪器：能对压力传感器的输出进行测量，也可以输出摸拟压力传感器信号，其测量和输出满足建标技术要求，输出要求为：电流0-24mA  精度 ≤0.05%，电压0-10V  精度≤0.05%；测量要求为：电流0-24mA  精度 ≤0.05%，电压0-30V  精度≤0.05%.


